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Gracias por adquirir la lupa de escala PB.5047.
Esta disenada para ofrecer un angulo amplio,
alta definicion de imagen y alta precisién de
medicién

Instrucciones

1. Girando el anillo de ajuste (A), puede
enfocar el micrometroy el objeto a medir
2. Siesnecesario, puede encender o apagar

la iluminacion LED pulsando el boton
blanco (C)

Para cambiar las pilas:

A. Girarel anillo de ajuste de enfoque (A)
hacia la derecha hasta que las dos partes
de lalupa se separen (A y B)

B. Cambie las pilas (4 AG9de 1,5 V)
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Todos los detalles técnicos pueden ser c €

cambiados sin previo aviso






